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Celem éwiczen jest zapoznanie z metodami wagowymi stosowanymi w chemiczne;
analizie ilo$ciowej, wyrobienie praktyczrnych umiejetnosci postugiwania sig wagami tech-
nicznymi i analitycznymi, nauczenie sirgcania, przemywania i oddzielania osadow przez

sgczenie.

Literatura: Minczewski J., Marczenko Z. - Chemia analityczna t.2

Wprowadzenie

Wagowe (grawimetryczne) metody analizy ilosciowej polegajg na doktadnym okres-
leniu masy oznaczanego sktadnika, wydzielonego z badanej substancji w postaci:
1. Trudnorozpuszczainego osadu zwigzku o statym, stechiometrycznym skladzie. llo$¢ roz-
puszczalnej jego czesci nie powinna przekraczad 0.1 - 0.2 mg, tj. najmniejszej masy na

jaka reaguje waga analityczna.
2. Substancji lotnej, kidrej ilo$¢ oznacza sie posrednio przez okreslenie ubytku masy bada-

nego materiatu, spowodowanego:
al ogrzewaniem w suszarce laboratoryinej w temperaturze 105°C (najczegsciej), np.:

BaCl,x2H,0 + Q= BaCl,+ T 2 H,0
b/ prazeniem w piecu laboratoryinym w temperaturze rzedu 200 - 1000°C (najczescie}), np.:
CaCO,+Q=Ca0 +7T CO,
¢/ dzigtaniem kwasu powodujgcym usuniecie oznaczanego skiadnika w postaci gazu, np.:
CaCO, + 2HCI=CaCL+ T CQO,+ T H,0

3. Substanciji lotnej, ktorej ilosé okresla sie bezposrednio na podstawie wzrostu masy naczy-
nia zawierajgcego zwigzek chemiczny absorbujgcy wydzielany lotny skladnik. Taka ana-
Hze wykonuje sie w zamknietej aparaturze.

4. Masy wydzielonego na drodze elektrolityczne] materiatu, przez pordwnanie masy elekiro-

dy przed i po wykonanym procesie elektrolizy.
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metodarmi chemicznymi (klasycznymi). Stuzy do doktadnego okreslania wyjsciowe] masy
analizowanej substancji | wydzielonych skiadnikéw. Standartowe wagi analityczne o mecha-
nicznym systemie naldadania odwaznikéw (seria WA-32, 33, 36) pozwalajg na okreslenie
mas z doktadnoscia do 0.0001 - 0.00005 g. Sq to najmnisjsze masy na jakie reaguje wychy-
leniem wskazowlka wagi analityeznej. Najwygodniejszymi w pracy laboratoryjnej sq tzw. wa-
gi automatyczne, w kibrych odwazniki zaldadane sg na ramig wagi poprzez dziatanie syste-
mriu pokretet | dzwigni. Najnowsze modele wag pozwalajacych na okreslanie mas z doktad-













































